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1. Znaczenie symboli  
  

 

Producent 
 

Oznaczenie CE  

 

Numer LOT lub 
numer partii 

 

Nie używać 
ponownie 

 Termin ważności 

 

Wysterylizowano 
tlenkiem etylenu 

 
Przedstawiciel w 
WE  Wyrób medyczny 

  

 
2. Szczegóły dotyczące wyrobu 
2.1 Nazwa wyrobu: Gąbka robotyczna Laparoskopowy 
2.2 Opis wyrobu: Tupfery z gazy wykrywane przez RTG 
2.3 Kod produktu wyrobu: 20062 
2.4 Producent wyrobu: Kingstar industries (Wuhan) Co., LTD, No 5 Xiaoxiangxi Road, Jinyinhu District, 430040, Wuhan, 

Prowincja Hubei, Chińska Republika Ludowa.  
2.5 Dystrybutor: GS Medical LTD, 24/25, Grattan Business Park, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17, 

Ireland D17 TK25 
 

3. Wskazania 
Tupfery z gazy wykrywane przez RTG są przeznaczone do stosowania w ciele pacjenta lub w nacięciu chirurgicznym bądź 
w narządach i strukturach wewnętrznych w celu kontroli krwawienia, wchłaniania płynu lub zabezpieczania narządów i 
struktur przed otarciami, przesuszaniem lub kontaminacją.  

• Docelowi pacjenci: wszyscy pacjenci dorośli i pediatryczni.  
• Miejsce stosowania: rany operacyjne, skaleczenia skóry.  
• Dozwolony kontakt z ciałem pacjenta: kontakt bezpośredni. 
• Wskazania: zabiegi chirurgiczne lub rany/skaleczenia/urazy. 
• Warunki stosowania: operacja lub skaleczenie/uraz. 

 
4. Ostrzeżenia  
4.1 Nie używać, jeżeli opakowanie główne zostało uszkodzone lub otwarte. 
  
5. Środki ostrożności: 
5.1 Dokładnie sprawdzić jałowość opakowania. Nie używać, jeżeli opakowanie lub jego zawartość wyglądają na 
uszkodzone. 
5.2 Nie używać po upływie terminu ważności.  
5.3 Policzyć wyroby w opakowaniu przed użyciem oraz po ich zastosowaniu w trakcie zabiegu chirurgicznego. 
5.4 Dokładnie sprawdzić wyrób przed użyciem, aby upewnić się, że nie znajduje się na nim żadne ciało obce ani 
zanieczyszczenie. 5.5 Dokładnie sprawdzić po użyciu, aby upewnić się, że wyrób nie utracił integralności.  
5.6 W przypadku korzystania z ostrych narzędzi postępować ostrożnie, aby nie doszło do zahaczenia, rozdarcia ani 
przecięcia wyrobu w trakcie jego stosowania. 
5.7 Podczas wyjmowania wyrobu po użyciu postępować ostrożnie, nie stosując nadmiernej siły.  
 
6. Sterylność 
Gąbka robotyczna laparoskopowy  jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku; nie używać ani nie 
sterylizować. 
 
 7. Gwarancja 
Przydatność niniejszego wyrobu do stosowania w przypadku zabiegu chirurgicznego wymaga oceny użytkownika w 
oparciu o instrukcję użycia dostarczoną przez producenta wyrobu. Nie istnieją żadne gwarancje wykraczające poza opis 
zawarty w niniejszej ulotce.  


